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Guide de la technique
d'injection pour les adultes

Nous avons intégré pres de 100 ans
d’expertise sur la technique d’injection,
afin de vous aider a tirer le meilleur

parti de votre traitement @
embectar



Il est essentiel de contrdler votre glycémie pour vous assurer de réduire les
risques associés au diabéte. Trouver le bon équilibre entre activité,

alimentation et insuline est parfois difficile.
Pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre

traitement par injection, nous avons élaboré ce guide
simple en 5 étapes.

5 étapes vers le
succes

1 Prenez soin de vous

2 Les étapes de ’injection

3 Une technique d’injection correcte
4 Attention aux lipohypertrophies

Conservation et élimination



Prenez soin de vous

Ne vous inquiétez pas si vous étes anxieux au début de
l'injection, c'est tout a fait normal ! Mais n'oubliez pas
qu'en vous injectant de l'insuline, vous commencerez
a vous sentir mieux a mesure que votre glycémie se
stabilisera.

L'accompagnement
digital des patients

atteints de diabete

embassador

by embecta

Une solution digitale pour accompagner
la gestion du diabéte au quotidien

embassador est une application développée par

embecta, qui permet de garder a portée de main :

« Des recettes congues spécialement pour les
patients diabétiques,

« L'enregistrement de ses données,

« Le suivi de ses injections,

« Des tutoriels vidéos,

« Des articles spécialisés dans 'éducation
thérapeutique,

« Des objectifs a fixer...

DISPONIBLE SUR

Disponible sur
D App Store

P Google play




Les étapes de l'injection

Avec |'aide de votre professionnel de santé spécialiste du
diabéte, envisagez d'utiliser 'aiguille a stylo BD Micro-Fine
Ultra™ Pro 4mm.

Laiguille a stylo 4 mm est considérée comme laiguille a

Veuillez vérifier le type et la date de péremption de votre insuline.

stylo la plus slire pour les adultes et les enfants

oude 'IMC.}

Lavez-vous les mains
a leau tiede et au
savon, rincez et
séchez-les.
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Installez une
nouvelle aiguille sur
le stylo injecteur, en
vous assurant que
['aiguille soit alignée
avec le stylo.

Sil'insuline est
trouble, faites
rouler le stylo a
insuline ou la
cartouche 10 fois.

Vissez 'aiguille a stylo
puis retirez les
capuchons extérieur
et intérieur.

indépendamment de 'age, du sexe, de 'origine ethnique

Et secouez le stylo a
insuline ou la cartouche
10 fois jusqu'a ce que
l'insuline paraisse bien
homogeéne.
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Testez l'aiguille avec 2
unités d'insuline de

sorte qu'au moins une
goutte soit visible sur
la pointe de l'aiguille.
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Injectez a 90°

*

dans la peau.

Saisissez la dose
correcte a
injecter.
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Puis comptez
lentement jusqu'a
10 avant de retirer
['aiguille.

pendant que vous
retirez ['aiguille.

Maintenez la pression
sur le bouton poussoir

° i

Une fois l'aiguille insérée,
appuyez doucement sur le
bouton poussoir jusqu'a
ce que la dose complete
soit administrée.

Retirez immédiatement
['aiguille apres injection
et jetez la en toute
sécurité dans un
collecteur pour objets
tranchants (DASRI).

* Votre professionnel de santé peut vous conseiller si vous devez avoir un pli cutané.



Technique d’injection
correcte

Les bénéfices de l'alternance des sites d'injection et d'une
technique d'injection correcte ont été démontrés :°

@ Protéger le tissu sain’
@ Eviter la formation de lipohypertrophie (voir étape 4)

@ Améliorer l'équilibre glycémique

La réalisation d'un pli cutané n’est pas nécessaire en
cas d’utilisation d’aiguille de 4 mm.

Si la formation d'un pli cutané est nécessaire :

[2) \_J\ 0

©

e

Utilisez 'index et le pouce ou
'index, le majeur et le pouce.
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Injectez lentement
l'insuline a un angle de 90°
par rapport a la surface
cutanée.
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Ou injecter

Les nouvelles recommandations en matiere d'injection et de perfusion
d'insuline stipulent que les sites d'injection recommandés sont les suivants! :
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EN

Abdomen

Arriére l Arriére

du bras du bras
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~ =

o ‘8 &
Cuisse J L Cuisse Fesse Fesse
Evitez d'injecter dans un muscle 4Tmm
v

L'insuline doit étre injectée dans le tissu sous-cutané (la

couche de graisse) et non dans le muscle ! Utilisez une
aiguille a stylo courte de 4 mm pour réduire les risques
d'injections dans le muscle. Les injections dans les

muscles peuvent perturber votre équilibre glycémique.!
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Ne pincez pas votre peau
au point d’avoir mal.

Assurez-vous également de
ne pas pincer les muscles.

* |l est démontré que des sites d’injection incorrects ou non alternés augmentent considérablement le
risque de lipohypertrophie pouvant entrainer une malabsorption de insuline.

aiguille de
8mm ou plus
longue
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Prenez soin de vos sites d’injection

Prendre soin de vos sites d'injection est important. Prenez ['habitude de
vérifier régulierement vos sites d'injection et d’aborder tout probleme avec
votre professionnel de santé.

o o 0O

Inspectez Ne faites pas Evitez d'injecter
régulierement d’injection a dans les grosseurs
vos sites travers les et les zones de
d'injection. vétements. peau endommagée

(voir étape 4)

Alternez vos sites d'injection

Les injections peuvent étre faites dans ['abdomen, les fesses, les cuisses

et l'arriere des deux brast. N’utilisez un méme point d'injection que toutes
les 4 semaines!. Consultez votre professionnel de santé et demandez un kit
embecta de grilles de rotation des sites d'injection.

o o A0
49 a/

Chaque injection doit étre espacée d'1 cm de la derniere injection.

Attention aux
lipohypertrophies

La lipohypertrophie (lipo) est une grosseur sous la peau
qui peut se développer chez les personnes s'injectant de
l'insuline ou d'autres médicaments.*

Ces grosseurs peuvent étre molles ou fermes. Vous ne la
verrez peut-étre pas, mais vous devriez la sentir en
appuyant sur votre peau.

Si vous injectez dans une lipohypertrophie, l'insuline
peut ne pas étre absorbée comme elle le devrait. Cela
peut entrainer des augmentations (hyper) et des
diminutions (hypo) du taux de glycémie et une nécessité
accrued'insuline.!

Passer d'une zone de lipohypertrophie a un tissu normal
d'une injection a l'autre peut nécessiter une diminution
de la dose d'insuline a injecter.!

Demandez a votre professionnel de santé si vous devez
adapter votre dose d'insuline.

o
4



Détecter Protéger

Cherchez des Evitez d’injecter dans
lipohypertrophies une lipohypertrophie.
autour de vos sites Demandez conseil a
d'injection. Si vous votre professionnel de
sentez des grosseurs, santé pour pour mieux
parlez-en a votre protéger la zone.
infirmier(ere) ou a votre @

médecin. [

&l

Prévenir

Vous pouvez réduire le risque de formation de
lipohypertrophies,* en

@ Alternant vos sites d’injection a chaque fois

@ Utilisant une nouvelle aiguille a chaque
injection
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Utilisez une nouvelle aiguille
a chaqgue injection

Utilisez les aiguilles une seule fois

@ Des injections moins douloureuses : il a été démontré que "augmentation
de la douleur a l'injection est proportionnelle a la réutilisation de ['aiguille.?*

@ Réduction de la contamination de l'aiguille : aprés chaque utilisation, une
contamination microbienne de l'aiguille est démontrée. Utiliser une
nouvelle aiguille a chaque injection permet de l'éviter.2*

@ Réduction des lésions cutanées : il a été démontré qu’une utilisation répétée
de l'aiguille peut augmenter l'inflammation cutanée au niveau du site
d'injection.?*

Le saviez-vous ?

Les aiguilles a stylo sont stériles et congues pour

un usage unique. Le symbole ci-contre présent sur
chaque boite d’aiguilles a stylo signifie qu’elles sont
réservées a un usage unique.

* 45 patients s’injectant de linsuline & Moscou ont été randomisés en 3 groupes. La douleur a été évaluée a l'aide de 'EVA
(échelle visuelle analogique) et était significativement plus élevée dans le 2e groupe (aiguille utilisée pendant 4 jours) et le 3e
groupe (aiguille utilisée pendant 7 jours), par rapport au ler groupe (usage unique).
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Conservation et
élimination
Conservez 'insuline a température ambiante pour une

injection plus confortable. Injecter de l'insuline encore
froide produit souvent une douleur accrue.!

o @30% . Ja
/ \\‘“ w,:;;

Conservez l'insuline
ouverte jusqu'a un
mois* a température
ambiante.

“J

Tant qu'elle n'est pas
ouverte, conservez
l'insuline au
réfrigérateur.

Jetez toujours les
aiguilles usagées dans

tranchants : (DASTRI).

Vérifiez le type et la date de péremption de votre insuline.
*reportez-vous aux instructions d'utilisation de votre fabricant d'insuline
car les durées de conservation peuvent varier.

un conteneur pour objets

Résolution de problemes

Voici quelques conseils utiles pour vous aider tout au long de votre
traitement par insuline.

Saignements et ecchymoses ?

Les ecchymoses et les saignements n'affectent négativement ni
les résultats cliniques ni l'absorption de l'insuline!, mais cela peut étre
révélateur d'une mauvaise technique d'injection.

Appliquez une pression sur le site pendant 5 a 10 secondes pour arréter le
saignement.

Si les saignements et les ecchymoses sont fréquents ou excessifs, parlez-en
a votre médecin ou professionnel de santé.

De l'insuline sur la peau apreés l'injection ?

Une fois le bouton poussoir complétement enfoncé, comptez lentement
jusqu'a 10 avant de retirer ['aiguille de la peau.!

Douleur ou géne ?

La réutilisation de 'aiguille est associée a la douleur ou au saignement lors
de l'injection, assurez-vous donc d'utiliser une nouvelle aiguille a chaque
injection.!

La pointe de 'aiguille BD Micro-Fine Ultra™ a 5 biseaux offre des injections
plus confortables et moins douloureuses®™

Veillez a éviter les injections intramusculaires, qui peuvent entrainer un
risque accru de saignement, d'ecchymoses et de douleur.*

Si les problemes persistent, parlez-en a votre
infirmier(ére) ou & votre médecin

*Comparé aux aiguilles de stylo a 3 biseaux ; 86 patients diabétiques ont participé a un essai croisé randomisé, de non-infériorité.

Pendant la partie de 'étude en aveugle, il n’y a pas eu de différence de douleur. Pendant la partie en aveugle de 'étude, il n’y a
pas eu de différence dans la douleur ; pendant la partie ouverte de ’étude, il y a eu une différence statistique, P<0,01.
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L'expertise embecta...

... sur la bonne technique d’injection

« Rotation des sites d’injection

« Non réutilisation des aiguilles

« Lipohypertrophies

« Longueur de laiguille

En vue d’améliorer ’équilibre glycémique

... avec l'aiguille BD Micro-Fine Ultra™ PRO 4 mm

« Technologie 5 biseaux congue pour faciliter l'insertion de l'aiguille
« Ergonomie des capuchons améliorée pour une manipulation
plus simple®

- Compatibilité avec les stylos les plus largement utilisés

dans le traitement du diabete’

« Technologie de la paroi ultra-fine pour des injections plus faciles®
- Embase d'aiguille large et profilée permet des injections de 4
mm plus réguliérest

... pouUr vous accompagner

« Formations

« embassador™

« Outils d’éducation a la technique d'injection

... pour s’appuyer sur un partenaire fiable
- Une production européenne

« Un approvisionnement garanti

+Un engagement dans la relation client
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